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Badany obiekt: Woda Stan proébki: prawidtowy
Miejsce pobrania: Zdzieszowice ul. Wschodnia
Inne dane: Woda uzdatniona
Probkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2014-12-18
Data dostarczenia: 2014-12-18

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 186036

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 123 °C +1.0 °C
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé <0.20 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y pH 7.3 + 0.2
Y Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 25°C 751 uS/cm + 23 puS/cm
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotanowy 0.51 mg/l + 0.08 mg/l
Y Azotany 2.3 mgll 0.3 mg/l
Y Mangan 1.1 pg/l + 0.1 ugll
Y Zelazo ogbine 12 ugll +1 g/l
Y Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C 0 jtk/1A ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia 1

Numer préby 186036:

Data rozpoczecia badan biologicznych: 18.12.2014.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 21.12.2014.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.
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RAPORT Z BADAN NR 19/LB/2015

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.4 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 0.2-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/cm
Y Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y Azot azotanowy PN-EN ISO 13395:2001 0.20-100.0 mg/l
Y Azotany PN-EN ISO 13395:2001 0.89-445.0 mg/l
Y Mangan PN-EN ISO 11885:2009 1.0-500000 Mg/l
Y Zelazo ogdine PN-EN ISO 11885:2009 4.0-900000 pa/t
Y Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2004+Ap1:2005+AC:2009  od 1 jtk/100 ml
Y  Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2004+Ap1:2005+AC:2009 od 1 jtk/100 ml
Y Ogédlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczagce probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotyczq:zlko dostarczonych probek, niepewnos$é wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Y — badanie gkred&nowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy, .
(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw, R — zamieszczony na pierwszej stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewno$¢: dla badan sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badar biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badar okreslono jako niepewnosé rozszerzong (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badarn sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogolng P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w catosci.




